


ASKININ KULLANIMINA İLİŞKİN TALİMATLAR
Denetleyiciyi resimde gösterildiği gibi askının ucundaki plastik 
 tutucuya takın . 
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 UYARI 
Askı kopçası boynunuzun arkasına gelmelidir (1) .
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AKTARIM
TV ya da ses bağlıyken

• Bağlı kaynaktan iletimi başlatmak için denetleyicideki iletim 
açma/kapama tuşuna bir kez basın . İşitme cihazlarınızda bir 
sesli sinyal duyulacak ve iletim LED’i yeşil olacaktır . 

• İletimi durdurmak için tuşa bir kez daha basın . İşitme cihazları, 
bir sesli mesaj ya da bip sesleri ile belirtildiği gibi Ana prog-
rama girecektir . Yeşil LED kısa süreyle kırmızı olacak ve söne-
cektir .

TV ve ses bağlıyken:
• TV’den iletimi başlatmak için denetleyicideki iletim açma/

kapama tuşuna bir kez basın . İşitme cihazlarınızda bir sesli sin-
yal duyulacak ve iletim LED’i yeşil olacaktır .

• Sesi, ses kaynağından almak için ise tuşa ikinci kez basın . 
İşitme cihazlarınızda bir sesli sinyal duyulur .
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• İletimi durdurmak için tuşa üçüncü kez basın . İşitme cihazları, 
bir sesli mesaj ya da bip sesleri ile belirtildiği gibi Ana prog-
rama  girecektir . Yeşil LED kısa süreyle kırmızı olacak ve söne-
cektir .
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Denetleyicinizi yanınızda taşır ve çalışma menzili dışına çıkarsa-
nız, iletim kesilecek ve işitme cihazlarınız ana programa geçe-
cektir . İletimin kesildiğini belirtmek için LED kısa aralıklarla yanıp 
sönecektir . Değişim bir sesli mesajla belirtilecektir . İşitme cihazla-
rınız bip sesli uyarıya ayarlı ise hiçbir sesli uyarı duyulmaz .

Yeniden menzile girerseniz, denetleyici TV/Ses cihazından gelen 
sesi algılayacak iletimi yeniden başlatacaktır . İşitme cihazlarında 
bir ses duyulacaktır . LED yanıp sönme yerine sürekli şekilde yana-
caktır .

İletim sırasında işitme cihazı mikrofonlarını kapatmayı seçtiyseniz 
LED’in kırmızı yanmaya devam edebileceğine dikkat edin .
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ARTIR

AZALT

Sesi ayarlamak

İletilen TV veya ses kaynağı sesini artırmak için sesi yükseltme 
 tuşuna basın . Sesi azaltmak için sesi azalt tuşuna basın . 

Sessiz
İletilen TV ya da ses kaynağının sesini kesebilirsiniz .

27

9 514 0130 029 #06.indd   27 22-09-2020   16:23:13



Oda kapalı
Sadece iletilen sesi duymak için iletim sıra-
sında işitme cihazı mikrofonlarını kapatmak 
istiyorsanız oda açma/kapama tuşuna bir kez 
basın . Mikrofonları yeniden açmak için yeni-
den basın . İşitme cihazlarınızda bir sesli sinyal 
duyulacak ve kırmızı LED sönecektir .
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Pilin yeniden şarj edilmesi

Denetleyici şarj edilebilir bir pil kullanır . Tam şarj olduğunda, 
zamanla azalacak şekilde yaklaşık 10 saatlik iletime imkan verir .  
Pil tükendiğinde iletim kesilir . Pili şarj etmek için, denetleyiciyi 
yaklaşık 4 saat süreyle ana üniteye koyun .

Widex tarafından sağlanan uygun bir USB güç kaynağını kullana-
rak pili şarj edebilirsiniz .
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 UYARI 
Pili değiştirmeye çalışmayın . İşitme sağlığı uzmanınıza danışın .
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TV-DEX’İNİZİN BAKIMI

Cihaz değerli bir eşya olup özenli bakım gerektirmektedir . Ciha-
zınızın kullanım ömrünü uzatmak için aşağıdakileri uygulayabilir-
siniz:

 UYARI 
• Cihazı aşırı sıcak veya yüksek neme maruz bırakmayın .

• Su ya da diğer sıvılara batırmayın .
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 DİKKAT 
• Cihazı yumuşak bir bezle temizleyin . Asitler, alkol, güçlü deterjanlar 

ya da diğer sıvılar ile asla temizlemeyin .

• Cihazı düşürmemeye özen gösterin 

• Cep telefonunuzu/PDA cihazınızı, cihazın yakınında (aynı cepte) 
 tutmanız önerilmez .

• Asla kendiniz cihazın içini açmaya ve tamir etmeye çalışmayın . (Bu 
işlem sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır) .
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 UYARI 
• Cihazınızı, X-ışınına maruz kalınan yerlerde, MR çekilirken veya 

diğer radyasyon tedavilerinde yanınızda taşımayın ve cihazınızı 
asla mikrodalga fırına koymayın . Bu tür radyasyon tipleri cihazınıza 
zarar  verebilir . 

• Oda güvenliği ekipmanları, hırsız alarmları, cep telefonları ve ben-
zeri kaynaklardan yayılan düşük radyasyon cihazınıza zarar vermez . 
Ancak, ara sıra hırsız alarmları, otomatik hareket algılayıcılar ve 
diğer  elektronik cihazlardan gelen radyasyon cihazın ve işitme ciha-
zının  kullanımı sırasında ciddi bir duyma parazitine neden olabilir .
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UYARILAR

 UYARI
• TV-DEX ile parçalarını ve aksesuarlarını çocukların ve bunları 

yutma ihtimali olan diğer kişilerin erişemeyeceği yerlerde tutun, 
aksi durumda kendilerine zarar verebilirler . Yutulması durumunda, 
hemen bir  doktora başvurun .

• Uçakta veya hastanelerde cihazı izinsiz kullanmayın .

• Cihazı, maden ocakları veya patlayıcı gaz ihtiva eden ortamlarda 
 kullanmayın . 
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 DİKKAT 
• Cihazınız en katı uluslararası elektromanyetik uyumluluk standart-

larına uygun şekilde tasarlanmış olsa da, bu durum, cihazınızın tıbbi 
 cihazlar gibi diğer ekipmanlarla karışma olasılığını ortadan kaldır-
maz .
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 UYARI 
Etkin implantlarla karışma
• Cep telefonlarının kullanımına ilişkin olarak defibrilatör (şok cihazı) 

ve pacemaker (kalp pili) üreticilerinin dikkat çektiği hususları burada 
bilginize sunarız:

• Vücudunuzda herhangi bir etkin implant taşıyorsanız Kablosuz 
İşitme Cihazlarını ve uzaktan kumanda veya komünikatör gibi akse-
suarları implantın olduğu bölgeden 15 cm uzakta tutun .

• Herhangi bir karışma fark ederseniz işitme cihazlarını ve/veya işitme 
cihazı aksesuarlarını kullanmayın ve implant üreticisi ile iletişime 
geçin . Lütfen karışmanın, elektrik hatları, elektrostatik deşarj, hava-
alanı vb . yerlerdeki metal detektörlerden kaynaklanabileceğine dik-
kat edin .

• Beyin implantınız varsa olası riskleri öğrenmek için implant üretici-
sine başvurun .

Vücudunuzda bir implant taşıyorsanız mıknatısları* implantın olduğu 
 yerden en az 15 cm uzakta tutmanızı tavsiye ederiz . (*=Autophone mık-
natısı, işitme cihazı dış kabı, bir cihaz içerisindeki mıknatıs vb .)
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GÜVENLİK UYARISI

Bu cihaz harici güç kaynağından beslenir .

• Yalnızca TV-DEX ile uyumlu olan bir güç kaynağına bağlayın . 
• Güç kaynağının 5 V DC, 500 mA çıkışa ve mini USB konektöre 

 sahip olması gerekir .
• Güç kaynağının giriş voltajı bölgenizdeki ana şebeke voltajı ile 

aynı olmalı ve bölgenizdeki AC duvar priziyle uyumlu bir fişe 
 sahip olmalıdır

• Güç kaynağı ITE ile kullanım için tasarlanmış olmalı ve 
 bölgenizdeki yetkili kurumlardan alınmış onay işaretlerini 
 taşımalıdır .

Widex, TV-DEX cihazınızı güvenli ve etkin bir şekilde kullana-
bilmeniz için, Widex Dağıtıcısından aldığınız güç kaynaklarını 
 kullanmanızı tavsiye eder .
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SORUN GİDERME

Sorun Olası neden Çözüm

TV-Denetleyiciniz 
çalışmıyor

Pil bitmiştir Pili şarj edin

Ana ünite seçili değil-
dir

TV-Denetleyiciyi en az 5 
saniye süreyle TV-Ana 
ünitesine koyun

TV-Denetleyicideki 
yeşil diyot kısa 
süre yanar ve 
ardından söner

TV ya da ses kaynağı-
nın bağlantı fişi 
TV-Ana ünitesine 
bağlı değil

Fişi sayfa page 
14-16’te gösteril-
diği gibi bağlayın

TV-Ana ünitesi elekt-
rik şebekesine bağlı 
değil

TV-Ana ünitesini sayfa 
page 13’da açıklandığı 
gibi bağlayın
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Sorun Olası neden Çözüm

Yeşil diyot yansa 
bile iletilen bir ses 
yok

TV/ses kaynağı açık 
değil

TV/ses kaynağını açın

Ses kaynağı ve 
TV-Ana ünitesi düz-
gün bağlanmamış

Ses kaynağını ve TV-Ana 
ünitesini 14, 16, 
16 sayfalarında göste-
rildiği gibi bağlayın

İletim kesildi TV-Denetleyici pili 
bitmiştir

TV-Denetleyiciyi şarj edin

TV-Denetleyici 
çalışma menzili 
dışında

Çalışma menzili içinde 
hareket ettirin

İletim sırasında, 
TV/ses kaynağın-
dan gelen ses imajı 
kayıp

TV-Ana ünitesinin 
altındaki mono/stereo 
düğmesi düzgün 
ayarlanmamış 

Düğmenin doğru 
konumda olduğunu kont-
rol edin . 
Bkz . page 9 .  
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Sorun Olası neden Çözüm

Ses kaynağının 
sesini ayarlarken 
iletilen sesin sevi-
yesi değişmekte

TV-Ana ünitesi doğru 
çıkışa bağlı değil 

TV-Ana ünitesini doğru 
TV/ses çıkışına bağlayın . 
TV/ses kaynağının kulla-
nım talimatlarına bakınız .
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REGULATORY İNFORMATİON

Federal Communications Commission 
and Industry Canada Statement 

FCC ID: TTY-TVB 
FCC ID: TTY-TVC2 
IC: 5676B-TVB 
IC: 5676B-TVC2

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of 
Industry Canada . Operation is subject to the following two conditions: 

(1)  This device may not cause harmful interference, and 
(2)  this device must accept any interference received, including interfe-

rence that may cause undesired operation . 

41

9 514 0130 029 #06.indd   41 22-09-2020   16:23:15



NOTE: 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules . These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation . This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications . However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation . If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encoura-
ged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna .

–  Increase the separation between the equipment and receiver .

–  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 
to which the receiver is connected .

–  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help .
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NOTE: 

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for 
an uncontrolled environment . This transmitter must not be co-located 
or operating in conjunction with any other antenna or transmitter . 

This equipment complies with the Industry Canada RF radiation expo-
sure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102 
Issue 3 .

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by 
Widex could void the user’s authority to operate the equipment .
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1999/5/EC Direktifi
İşbu belge ile, Widex A/S, TV-Denetleyici ve TV-Ana Ünite-
si’nin, 1999/5/EC Direktifinin temel gereklilik ve ilgili hükümlerine 
uyumlu olduğunu beyan eder .

1999/5/EC’ye ilişkin Uygunluk Belgesinin bir kopyasına şu 
 adresten erişilebilir: 

http://www .widex .com/doc
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 Elektrikli ve elektronik donanımlar (EED), atık 
elektrikli ve elektronik donanımlar (AEED), düzgün 
bir şekilde kullanılmadığında, insan sağlığı için 
tehlikeli ve risk barındıran malzemeler, bileşenler 
ve  maddeler içerir .

İşitme cihazlarını, işitme cihazı aksesuarlarını ve pilleri evlerde 
 bulunan sıradan atıklarla birlikte bertaraf etmeyin . 

İşitme cihazları, pilleri ve işitme cihazı aksesuarları, atık elektrikli 
ve elektronik donanıma tahsis edilen alanlarda bertaraf edilmeli 
veya güvenli bir bertaraf etme işlemi için, işitmeyle ilgili uzmanı-
nıza verilmelidir . Uygun bir bertaraf etme işlemi, insan sağlığını 
ve çevreyi korumaya yardımcı olur .
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SİMGELER

Widex A/S tarafından tıbbi cihaz etiketleri üzerinde sıklıkla kullanılan 
semboller (etiketler/IFU/etc .)

Sembol Başlık/Açıklama

Üretici
Bu ürün, adı ve adresi sembolün yanında yer alan üretici 
tarafından imal edilmiştir . Uygun görüldüğü takdirde, üre-
tim tarihine de yer verilebilir .

Üretim tarihi
Ürünün üretildiği tarihtir .

Son kullanma tarihi
Ürünün kullanılabilir olduğu son tarihtir .

Parti kodu
Ürünün parti kodu (lot veya parti tanımlaması) .

Sembol Başlık/Açıklama

Katalog numarası
Ürünün katalog (sıra) numarası . 

Seri numarası
Ürünün seri numarası .*

Güneş ışığından uzak tutun .
Ürün, ışık kaynaklarından ve/veya ısıdan uzak tutulmalı .

Kuru tutun
Ürün, nemden uzak tutulmalı ve/veya yağmurda bırakıl-
mamalıdır .

Alt sıcaklık sınırı
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en 
düşük sıcaklık .
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Widex A/S tarafından tıbbi cihaz etiketleri üzerinde sıklıkla kullanılan 
semboller (etiketler/IFU/etc .)

Sembol Başlık/Açıklama

Üretici
Bu ürün, adı ve adresi sembolün yanında yer alan üretici 
tarafından imal edilmiştir . Uygun görüldüğü takdirde, üre-
tim tarihine de yer verilebilir .

Üretim tarihi
Ürünün üretildiği tarihtir .

Son kullanma tarihi
Ürünün kullanılabilir olduğu son tarihtir .

Parti kodu
Ürünün parti kodu (lot veya parti tanımlaması) .

Sembol Başlık/Açıklama

Katalog numarası
Ürünün katalog (sıra) numarası . 

Seri numarası
Ürünün seri numarası .*

Güneş ışığından uzak tutun .
Ürün, ışık kaynaklarından ve/veya ısıdan uzak tutulmalı .

Kuru tutun
Ürün, nemden uzak tutulmalı ve/veya yağmurda bırakıl-
mamalıdır .

Alt sıcaklık sınırı
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en 
düşük sıcaklık .
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Sembol Başlık/Açıklama

Üst sıcaklık sınırı
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en 
yüksek sıcaklık .

Sıcaklık sınırları
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en 
yüksek ve en düşük sıcaklıklar .

Kullanım talimatları
Tedbir niteliğinde önemli bilgiler (uyarılar/önlemler) içeren 
ve ürünü kullanmadan önce okunması gereken kullanıcı ta-
limatları .

Dikkat/Uyarı 
Ürünü kullanmadan önce okunması gereken ve dikkat/
uyarı simgesi ile işaretlenmiş metin . 

Sembol Başlık/Açıklama

WEEE işareti
"Genel atık değildir"
Ürün, bertaraf edileceği zaman, geri dönüştürülmesi ve 
değerlendirilmesi için belirlenmiş bir toplama noktasına 
gönderilmelidir .

CE işareti 
Ürünün, Avrupa CE işaretlemesi direktiflerine uygun oldu-
ğunu gösterir .

Uyarı
1999/5/AT sayısı Radyo ve Telekomünikasyon Terminal 
Cihazı (R&TTE) Direktifi uyarınca ürün, bazı CE üyesi ül-
kelerdeki kullanımına dair kısıtlamalar bulunan 2 . Sınıf bir 
ekipman olarak tanımlanmıştır .

RCM işareti
Bu ürün, Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlarına tedarik 
edilen ürünlerin elektriksel güvenlik, elektromanyetik 
uyumluluk (EMC) ve radyo spektrumuna yönelik yasal ge-
reksinimleri karşılamaktadır .
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Sembol Başlık/Açıklama

Üst sıcaklık sınırı
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en 
yüksek sıcaklık .

Sıcaklık sınırları
Ürünün bir sorun yaşanmaksızın maruz kalabileceği en 
yüksek ve en düşük sıcaklıklar .

Kullanım talimatları
Tedbir niteliğinde önemli bilgiler (uyarılar/önlemler) içeren 
ve ürünü kullanmadan önce okunması gereken kullanıcı ta-
limatları .

Dikkat/Uyarı 
Ürünü kullanmadan önce okunması gereken ve dikkat/
uyarı simgesi ile işaretlenmiş metin . 

Sembol Başlık/Açıklama

WEEE işareti
"Genel atık değildir"
Ürün, bertaraf edileceği zaman, geri dönüştürülmesi ve 
değerlendirilmesi için belirlenmiş bir toplama noktasına 
gönderilmelidir .

CE işareti 
Ürünün, Avrupa CE işaretlemesi direktiflerine uygun oldu-
ğunu gösterir .

Uyarı
1999/5/AT sayısı Radyo ve Telekomünikasyon Terminal 
Cihazı (R&TTE) Direktifi uyarınca ürün, bazı CE üyesi ül-
kelerdeki kullanımına dair kısıtlamalar bulunan 2 . Sınıf bir 
ekipman olarak tanımlanmıştır .

RCM işareti
Bu ürün, Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlarına tedarik 
edilen ürünlerin elektriksel güvenlik, elektromanyetik 
uyumluluk (EMC) ve radyo spektrumuna yönelik yasal ge-
reksinimleri karşılamaktadır .
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Sembol Başlık/Açıklama

Girişim
Ürünün çevresinde elektromanyetik parazit vardır .

Ürünün üzerindeki altı veya yedi haneli numara seri numarasıdır . Seri nu-
maralar  tarafından her zaman önceden belirlenmeyebilir
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Sembol Başlık/Açıklama

Girişim
Ürünün çevresinde elektromanyetik parazit vardır .

Ürünün üzerindeki altı veya yedi haneli numara seri numarasıdır . Seri nu-
maralar  tarafından her zaman önceden belirlenmeyebilir
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